















Caracterització de l’adhesió cel·lular en stents coronaris 
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Els	 stents	 cardiovasculars	 bioreabsorbibles	 (SCB)	 es	 van	 desenvolupar	 per	 superar	 les	
limitacions	 dels	 stents	 permanents.	 Ofereixen	 el	 potencial	 d’incrementar	 les	 taxes	 de	
permeabilitat	 a	 llarg	 termini	 i	 donen	 suport	 només	 el	 temps	 necessari	 perquè	 l’artèria	 es	
recompongui	per	ella	mateixa.	 Idealment,	un	SCB	hauria	de	 complir	 3	 requisits:	 1)	 la	 seva	
degradació	ha	de	tenir	la	mínima	toxicitat	pel	cos	humà,	2)	la	seva	taxa	de	degradació	ha	de	
ser	equivalent	a	 la	 taxa	de	 recuperació	del	 teixit	vascular,	3)	el	SCB	ha	d’induir	una	ràpida	






antibiòtics.	 Tots	 els	 tractaments	 han	 durat	 diferents	 temps:	 0.5h,	 1h,	 8h	 i	 16h.	 Després	
d’aplicar	els	diferents	tractaments,	s’ha	afegit	Dulbecco’s	Modified	Eagle’s	Medium	(DMEM)	
suplementat,	 amb	 vermell	 fenol	 (indicador	 de	 pH)	 i	 sense	 penicil·lina/estreptomicina.	 Els	
signes	d’infecció	s’indiquen	amb	el	canvi	del	medi	a	color	groc	i	l’augment	de	la	opacitat	del	
medi.	Excepte	en	el	 tractament	amb	etanol,	 totes	 les	mostres	 tractades	menys	de	8	hores	
presenten	 signes	d’infecció,	mentre	que	 les	mostres	 tractades	entre	8	 i	 16	hores	mostren	
una	esterilització	 completa.	Per	 tant,	 la	metodologia	escollida	per	esterilitzar	els	 stents	 ha	
estat	etanol	70%	durant	tota	la	nit	i	llum	ultraviolada	durant	20	minuts.	
Per	 caracteritzar	 el	 comportament	 cel·lular	 en	 els	 stents,	 les	 peces	 esterilitzades	 s’han	
posicionat	en	una	placa	no	adherent	 i	 s’han	 cultivat	 amb	una	 concentració	 final	de	20000	
Fibroblasts	 de	 ratolí	 (3T3)	 per	 stent.	 La	 proliferació	 cel·lular	 s’ha	 testat	 amb	 un	 assaig	 de	
MTT.	Els	 resultats	mostren	una	 forta	 influència	de	 la	 taxa	de	 flux,	el	número	de	cel·les	 i	el	
material	 sobre	 el	 creixement	 dels	 3T3	 (p<0.05),	 mentre	 que	 la	 geometria	 dels	 stents	 no	




Los	 stents	 cardiovasculares	 bioreabsorbibles	 (SCB)	 de	 desarrollaron	 para	 superar	 las	
limitaciones	 de	 los	 stents	 permanentes.	 Ofrecen	 el	 potencial	 de	 incrementar	 las	 tasas	 de	
permeabilidad	a	 largo	plazo	y	dan	 soporte	 sólo	el	 tiempo	necesario	para	que	 la	 arteria	 se	
recomponga	 por	 ella	 misma.	 Idealmente,	 un	 SCB	 debería	 cumplir	 3	 requisitos:	 1)	 su	
degradación	 debe	 tener	 la	 mínima	 toxicidad	 para	 el	 cuerpo	 humano,	 2)	 su	 tasa	 de	
degradación	 debe	 ser	 equivalente	 a	 la	 tasa	 de	 recuperación	 del	 tejido	 vascular,	 3)	 el	 SCB	
debe	inducir	una	rápida	endotelización.	Mientras	que	los	dos	primeros	requisitos	han	estado	
ampliamente	estudiados,	el	último	de	ellos	ha	pasado	más	desapercibido.	
El	 trabajo	presente	prueba	diferentes	métodos	de	esterilización	en	 los	stents	 y	estudia	 los	
efectos	 de	 la	 geometría	 y	 el	 material	 con	 el	 que	 los	 stents	 han	 estado	 fabricados,	
Policaprolactona	(PCL)	i	Ácido	Poliláctido	(PLA),	sobre	la	proliferación	celular.	
Se	 han	 aplicado	 3	 métodos	 de	 esterilización	 en	 los	 stents:	 etanol	 70%,	 lámpara	 de	 luz	
ultraviolada	i	antibióticos.	Todos	los	tratamientos	han	durado	diferentes	tiempos:	0.5,	1h,	8h	
i	 16h.	 Después	 de	 aplicar	 los	 distintos	 tratamientos,	 se	 ha	 añadido	 Dulbecco’s	 Modified	
Eagle’s	 Medium	 (DMEM)	 suplementado,	 con	 rojo	 fenol	 (indicador	 de	 pH)	 y	 sin	
penicilina/estreptomicina.	 Los	 signos	 de	 infección	 se	 indican	 con	 un	 cambio	 del	 medio	 a	
color	amarillo	y	un	 incremento	de	 la	opacidad	del	medio.	Exceptuando	el	 tratamiento	con	








crecimiento	de	 los	3T3	 (p<0.05),	mientras	que	 la	 geometría	de	 los	 stents	 no	presenta	una	




Cardiovascular	 bioresorbable	 stents	 (CBS)	were	 introduced	 to	 overcome	 the	 limitations	 of	
permanent	stents.	They	offer	the	potential	to	improve	long-term	patency	rates	and	provide	
support	 just	 long	 enough	 for	 the	 artery	 to	 heal	 itself.	 Ideally,	 CBS	 should	 meet	 three	





geometry	 and	material,	 such	 as	Polycaprolactone	 (PCL)	 or	 Polylactide	Acid	 (PLA),	 over	 the	
cell	proliferation.		
Three	 sterilization	methods	 have	 been	 applied	 such	 as	 ethanol	 70%,	 ultraviolet	 lamp	 and	
antibiotic	sterilization.	All	treatments	have	been	performed	for	different	times:	0.5h,	1h,	8h	
and	16h.	Supplemented	Dulbecco’s	Modified	Eagle’s	Medium	(DMEM)	with	phenol	red	(pH	
indicator)	 and	without	 penicillin/streptomycin	 has	 been	 added	 after	 different	 treatments.	
Remaining	infection	is	indicated	by	yellowing	of	the	media	and	increased	of	media	opacity.	
With	 regards	 to	 Ethanol	 treatment,	 all	 samples	 treated	 below	 8	 hours	 show	 signs	 of	
infection,	 while	 samples	 treated	 during	 8	 and	 16	 hours	 exhibit	 a	 complete	 sterilization.	
Therefore,	subsequent	chosen	methodology	for	sterilization	has	been	Ethanol	70%	overnight	
and	Ultraviolent	Lamp	20	min.		
To	 elucidate	 cell	 behaviour	 on	 stent,	 sterilized	 parts	 has	 been	 placed	 in	 non-adherent	
microplates	 and	 seeded	 with	 a	 final	 concentration	 of	 20000	 Murine	 3T3	 Fibroblasts	 per	
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L’arteriosclerosi	 és	 el	 procés	 pel	 qual	 s’acumula	 colesterol	 i	 altres	 grasses	 per	 sota	 de	
l’endoteli	 de	 les	 artèries,	 formant	 el	 que	 es	 coneix	 com	 plaques	 arterioscleròtiques.	 És	 la	
principal	 causa	 de	 l’obstrucció	 d’artèries	 de	 tot	 el	 cos.	 En	 ocasions,	 l’arteriosclerosi	 pot	
derivar	en	una	oclusió	aguda	de	 l’artèria	 coronaria.	 La	placa	arterioscleròtica	pot	penetrar	
l’endoteli	 del	 vas,	 contactant	 directament	 amb	 la	 sang	 i	 produir	 un	 coàgul	 sanguini	
anomenat	trombe	(Guyton	&	Hall,	2011).	
Les	malalties	 coronàries	 poden	 tractar-se	 quirúrgicament.	 El	mètode	més	 convencional	 és	
l’aplicació	 d’inserts	 intravenosos	 (vasos	 sanguinis	 d’una	 altra	 part	 del	 cos)	 que	 desvien	 la	
sang	de	l’artèria	que	es	troba	bloquejada.	En	els	últims	30	anys,	s’ha	començat	a	utilitzar	un	
tractament	menys	 invasiu,	 ja	 que	 el	mètode	 anterior	 requereix	 l’obertura	 del	 tòrax	 i	 una	









Actualment,	 s’estan	 desenvolupant	 procediments	 més	 novells	 de	 revascularització	 de	 les	








































Figura	 2.	 Stent	 coronari	 metàl·lic	 (extret	 on-line	 via:	 https://www.bostonscientific.com/en-US/medical-
specialties/gastroenterology/resources/image-library/biliary-metal-stent-images.html)	
La	paraula	stent	en	medicina	és	originària	de	l’odontologia.	Prové	de	Charles	Thomas	Stent	




dels	 vuitanta	 per	 superar	 les	 limitacions	 de	 la	 angioplàstia	 coronaria,	 algunes	 de	 les	 quals	
són	les	següents:		
− La	 retracció	 elàstica,	 tancament	 de	 les	 artèries	 després	 d’haver	 sigut	 eixamplades	
pel	globus	durant	l’angioplàstia	coronaria.	
− L’oclusió	del	vas	en	fase	aguda	(Muramatsu	et	al.,	2013).	
− El	 remodelament	 constrictiu,	 associat	 al	 desenvolupament	de	 reesteniosis	 després	
d’una	angioplàstia	(Azzarit	et	al.).	
En	la	dècada	dels	noranta,	aquesta	tecnologia	va	passar	a	ser	una	de	les	millors	estratègies	




Tot	 i	 el	 gran	 avenç	 i	 avantatges	 que	 van	 conferir	 els	 stents	 coronaris,	 encara	 presentaven	
dues	limitacions	importants:	la	hiperplàsia	de	neoíntima	(proliferació	de	cèl·lules	vasculars)	i	
la	reestenosis	(disminució	de	la	llum	de	l’artèria).	Es	van	desenvolupar	stents	alliberadors	de	













a	 un	 retard	 de	 l’endotelització	 causat	 pels	 fàrmacs	 (Jiang	 et	 al.,	 2017),	 una	 disfunció	
endotelial	i	reaccions	d’hipersensibilitat	local	(Muramatsu	et	al.,	2013).		




com	 trombosis,	 hiperplàsia	 i	 inflamacions	 cròniques.	 Es	 tracta	 de	 stents	 fabricats	 amb	
material	 no	biodegradable,	 els	quals	 s’implanten	als	 vasos	 sanguinis	de	 forma	permanent.	
Aquests	 stents	 només	 poden	 ser	 eliminats	 del	 cos	 del	 pacient	 per	 un	 procés	molt	 invasiu	
(operació)	(Jiang	et	al.,	2017).	
Existeix	 una	 alternativa	 a	 aquests	 stents	 permanents:	 els	 stents	 cardiovasculars	























que	poden	veure’s	 influïts	pels	processos	de	 fabricació	dels	stents	 (A.	 J.	Guerra	&	Ciurana,	
2018),	 així	 com	 pels	 processos	 d’esterilització	 d’aquests	 (Grabow	 et	 al.,	 2005),	 ja	 que	
ambdós	tenen	una	dramàtica	influència	sobre	les	propietats	mecàniques	dels	materials.	
Els	dos	primers	punts	han	estat	molt	ben	estudiats.	S’ha	avaluat	la	seguretat	i	l’eficàcia	dels	













així,	 en	 els	 últims	 anys	 s’han	 anat	 realitzant	 més	 estudis.	 Primerament,	 s’ha	 analitzat	
l’adhesió	cel·lular	en	stents	recoberts	amb	poly-L-lisina	i	fibronectina,	observant	un	augment	
de	 l’adhesió	 cel·lular	 en	 aquest	 tipus	 de	 stent	 (Wang	 et	 al.,	 2006).	 D’altra	 banda,	 s’han	
desenvolupat	estratègies	per	augmentar	 l’endotelització	en	els	stents	 (Xu	et	al.,	2012),	així	
com	també	s’ha	estudiat	 la	 influència	de	 la	microestructura	de	 la	 superfície	dels	stents	 en	
l’endotelització	i	la	trombogènesi	i	s’ha	demostrat	que	els	stents	amb	certa	estructura	cúbica	
presenten	 una	 adhesió	 cel·lular	major	 en	 comparació	 als	 stents	 de	 superfície	 llisa	 (Lutter,	







s’ha	 realitzat	 amb	 una	 línia	 cel·lular	 de	 fibroblasts	 de	 ratolí	 (3T3)	 obtinguts	 a	 l’American	
Type	Culture	Collection	(ATCC®,	Rockville,	MD,	USA).	
La	 policaprolactona	 (PCL)	 (Figura	 4)	 és	 un	 polièster	 alifàtic	 biodegradable	molt	 utilitzat	 en	
enginyeria	de	teixits	gràcies	a	la	seva	biocompatibilitat,	biodegradació,	estabilitat	estructural	







Figura	 4.	 Estructura	 química	 de	 la	 policaprolactona	 (PCL)	 (extret	 on-line	 via:	
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/181609?lang=es&region=ES)	
L’àcid	 polilàctic	 (PLA)	 (Figura	 5)	 és	 un	 polièster	 alifàtic	 biodegradable	 derivat	 de	 recursos	

























ha	 d’entrar	 en	 contacte	 amb	 qualsevol	 part	 del	 cos	 humà.	 Es	 basa	 en	 destruir	 els	
microorganismes	mitjançant	mètodes	 físics,	 químics	 o	 la	 combinació	 d’ambdós.	 Com	 que	
molts	microorganismes,	en	especial	 les	espores	bacterianes,	presenten	altes	 resistències	a	
l’estrès	 ambiental,	 l’esterilització	 completa	 només	 s’aconsegueix	 amb	 tractaments	 molt	
agressius	 i	 condicions	 ambientals	 totalment	 diferents	 de	 pel	 que	 el	 material	 ha	 estat	
dissenyat.	Això	pot	produir	modificacions	en	el	material	que	s’està	esterilitzant	(Tessarolo,	
2008).	
Segons	 la	 bibliografia	 (Tessarolo,	 2008),	 actualment	 existeixen	 vàries	 tècniques	
d’esterilització	 que	 inclouen	mètodes	 tradicionals	 (autoclau,	 òxid	 d’etilè,	 radiació	 gamma,	
etc.)	 i	 mètodes	 més	 recents.	 Tot	 i	 la	 gran	 varietat	 de	 tècniques	 actuals,	 no	 existeix	 cap	
procediment	que	garanteixi	 l’esterilització	 completa	del	material	 i	 alhora,	no	modifiqui	 les	
seves	propietats	inherents.	Tots	els	procediments	tenen	pros	i	contres.	





























The	 main	 aim	 of	 this	 study	 is	 knowing	 the	 cell	 behaviour	 in	 stents	 manufactured	 with	
biodegradable	 polymers.	 To	 achieve	 this	main	 objective,	 it	 has	 been	 necessary	 to	 define	
some	secondary	objectives:	
1. Study	 the	 effects	 of	 different	 sterilization	methods	 on	 the	 properties	 of	 a	 3D-printed	
























































dissenys	 de	 stents	 diferents	 (Figura	 8)	 de	 dos	 materials	 diferents,	 policaprolactona	 CAPA	
6500®	 (PCL,	 Perstorp)	 i	 àcid	 polilàctic	 (PLA,	 RepRap	 BCN).	 Els	 paràmetres	 que	 difereixen	
entre	aquests	27	stents	han	estat	la	geometria	de	les	cel·les	(CG),	el	nombre	de	cel·les	(NC)	i	
la	 taxa	 de	 flux1	per	 PCL	 (FR	 PCL)	 i	 per	 PLA	 (FR	 PLA).	 La	 Taula	 1	 mostra	 els	 valors	 d’aquests	
paràmetres	en	les	27	geometries	diferents	de	stents.	
Taula	1.	Geometria	de	les	cel·les	(CG),	nombre	de	cel·les	(NC)	i	taxa	de	flux	per	PCL	(FR	PCL)	i	per	PLA	(FR	PLA)		de	les	
27	geometries	diferents	de	stents	 (G).	 La	 taxa	de	 flux	 (FR)	es	va	escollir	per	obtenir	el	mateix	grossor	de	stent	
(Sw)	per	PCL	i	PLA.	
G	 CG	 NC	 FR	PCL	 FR	PLA	 	 G	 CG	 NC	 FR	PCL	 FR	PLA	 	 G	 CG	 NC	 FR	PCL	 FR	PLA	
01	 A	 4	 50	 60	 	 10	 B	 4	 50	 60	 	 19	 C	 4	 50	 60	
02	 A	 4	 65	 85	 	 11	 B	 4	 65	 85	 	 20	 C	 4	 65	 85	
03	 A	 4	 80	 100	 	 12	 B	 4	 80	 100	 	 21	 C	 4	 80	 100	
04	 A	 6	 50	 60	 	 13	 B	 6	 50	 60	 	 22	 C	 6	 50	 60	
05	 A	 6	 65	 85	 	 14	 B	 6	 65	 85	 	 23	 C	 6	 65	 85	
06	 A	 6	 80	 100	 	 15	 B	 6	 80	 100	 	 24	 C	 6	 80	 100	
07	 A	 8	 50	 60	 	 16	 B	 8	 50	 60	 	 25	 C	 8	 50	 60	
08	 A	 8	 65	 85	 	 17	 B	 8	 65	 85	 	 26	 C	 8	 65	 85	
09	 A	 8	 80	 100	 	 18	 B	 8	 80	 100	 	 27	 C	 8	 80	 100	
	
																																								 																					




















Figura	8.	 Imatges	 al	microscopi	 dels	 27	 stents	 diferents	utilitzats	 en	 aquest	 treball.	 Les	 9	primeres	 geometries	




Ciurana,	 2017)	 que	 encara	 es	 troba	 en	 procés	 de	 protecció	 intel·lectual.	 Es	 tracta	 d’una	












	 	 	 (a)	 	 	 	 	 	 							(b)	
	
Figura	 9.	 (a)	 Impressora	 3D	 fabricada	 pel	 GREP	 i	 utilitzada	 per	 la	 fabricació	 dels	 diferents	 stents.	 Fotografia	
pròpia.	(b)	Fused	Deposition	Modellinf	(FDM);	metodologia	emprada	per	la	impressora.	
Segons	estudis	anteriors	(A.	J.	Guerra	&	Ciurana,	2018),	els	stents	de	policaprolactona	(PCL)	

















unes	 lents	 de	 transició	 de	 -60	 ºC.	 En	 canvi,	 l’àcid	 polilàctic	 (PLA)	 és	 un	 polièster	 alifàtic	
termoplàstic	biodegradable	derivat	de	recursos	naturals	com	el	midó	de	blat	de	moro	o	 la	
canya	de	sucre.	Té	un	punt	de	fusió	de	173-178ºC	amb	unes	lents	de	transició	de	60-65ºC.	













Els	 stents	 han	 estat	 cultivats	 amb	 fibroblasts	 de	 ratolí	 (NIH/3T3)	 (Figura	 10),	 comprats	 a	
l’American	 Type	 Culture	 Collection	 (ATCC®,	 Rockville,	MD,	 USA).	 Aquests	 fibroblasts	 s’han	
cultivat	en	medi	Dulbecco’s	Modified	Eagle’s	Medium	(DMEM;	Gibco,	Walthman,	MA,	USA)	
suplementat	amb	un	10%	de	sèrum	fetal	boví,	un	1%	de	L-glutamina,	un	1%	de	sodi	piruvat,	































endotelials	 s’han	 cultivat	 en	 medi	 Kaighn’s	 Modification	 of	 Ham’s	 F-12	 Medium	 (F-12K;	
ATCC),	 també	comprat	a	 l’ATCC	 i	suplementat	amb	un	10%	de	sèrum	fetal	boví	 (ATCC),	un	
1%	 d’heparina,	 suplement	 específic	 pel	 creixement	 de	 cèl·lules	 endotelials	 (ECGS;	 Sigma	
Aldrich	 Co.	 LLC..	 St	 Louis,	 MO,	 USA),	 50	 µg/mL	 de	 penicil·lina	 i	 50µg	 d’estreptomicina	
(HyClone,	Logan,	UT,	USA).	Les	HUVEC	s’han	mantingut	a	un	incubador	a	37ºC	i	5%	de	CO2	
fins	que	es	va	observar	un	90-95%	de	confluència.	






















l’incubador	 de	 37ºC	 i	 5%	 de	 CO2	 en	 medi	 Dulbeccos’	 Modified	 Eagle’s	 Medium	 (DMEM;	
Gibco,	Walthman,	MA,	USA)	suplementat	amb	un	10%	de	sèrum	fetal	boví,	L-glutamina	i	un	
1%	 de	 sodi	 piruvat,	 però	 sense	 penicil·lina	 ni	 estreptomicina	 (antibiòtics)	 per	 assegurar	 la	












amb	 l’objectiu	 d’observar	 clarament	 i	 sense	 errors	 quin	mètode	 d’esterilització	 és	 el	més	
adient.	
Passades	24h,	el	canvi	del	color	vermell	específic	del	medi	DMEM	a	groc	 i	 l’augment	de	 la	
opacitat	 o	 turbulència	d’aquest,	 indica	 infecció	 (Figura	12).	A	més,	 s’ha	mesurat	 el	 pH	del	








	 	 									(a)		 	 	 	 	 	(b)	
Figura	 12.	 (a)	Mostres	 de	 stents	 en	medi	 DMEM	 a	 0h.	 El	medi	 es	 troba	 en	 el	 seu	 color	 original,	 vermell.	 (b)	
Mostres	de	stents	en	medi	DMEM	passades	24h.	El	medi	ha	virat	a	color	groc.	
3.2.	Tractament	amb	etanol	
S’han	 col·locat	 18	 stents	 contaminats	 en	 una	 placa	 de	 Petri	 de	 100mm	 de	 diàmetre	







S’han	 col·locat	 18	 stents	 contaminats	 en	 una	 placa	 de	 Petri	 de	 100mm	 de	 diàmetre	
(Sartstedt,	 Nümbrecht,	 Germany)	 de	 tal	 manera	 que	 quedin	 posicionats	 verticalment	 per	
assegurar	 que	 la	 llum	 ultraviolada	 (UVA)	 contacta	 amb	 tota	 la	 superfície	 dels	 stents.	











































































dues	vegades	amb	PBS	(Gibco,	Walthman,	MA,	USA)	 i	 finalment,	han	estat	exposats	a	 llum	
ultraviolada	durant	20	minuts.	
Els	 stents	 estèrils	 s’han	 col·locat	 en	 5	 plaques	 no	 adherents	 de	 24	 pous	 (Sartstedt,	
Nümbrecht,	Germany).	A	cada	pou	s’hi	ha	posat	un	stent	i	a	més,	s’han	fet	rèpliques	internes	

















Cada	 stent	 ha	 estat	 sembrat	 amb	 20.000	 fibroblasts	 (3T3).	 En	 el	 cas	 de	 les	 HUVEC,	 s’ha	
sembrat	 una	porció	 de	 stents	 amb	40.000	 cèl·lules.	 Les	 dues	 línies	 cel·lulars	 s’han	 cultivat	
durant	3	dies,	a	37ºC	i	5%	de	CO2.	
La	 metodologia	 seguida	 per	 sembrar	 els	 stents	 ha	 estat	 un	 tractament	 amb	 tripsina	 per	
trencar	les	unions	cel·lulars	i	aixecar	les	cèl·lules	de	la	placa	on	es	trobaven	en	manteniment,	

















placa	de	96	pous,	de	 la	que	 llegeix	 l’absorbància	a	570nm	amb	un	 lector	de	microplaques	
(Bio-Rad,	 Hercules,	 CA,	 USA).	 L’absorbància	 de	 la	 solució	 DMSO	 i	 els	 cristalls	 diluïts	 està	





com	 comparar-la	 amb	 la	 morfologia	 de	 les	 cèl·lules	 cultivades	 bidimensionalment,	 s’ha	
processat	a	la	seva	observació	per	microscòpia	fluorescent.	
Primer,	 s’han	 tallat	 les	 cel·les	 del	 stent	 18,	 ja	 que	 és	 el	 que	 presenta	 una	major	 adhesió	
cel·lular	 (veure	3.	 Cultiu	 cel·lular	 dels	 stents	de	 l’apartat	de	Resultats).	Les	cel·les	 tallades	
s’han	 cultivat	 en	 una	 placa	 de	 24	 pous	 (Sartstedt,	 Nümbrecht,	 Germany)	 amb	 20.000	
fibroblasts	(3T3)	i	medi	Dulbecco’s	Modified	Eagle’s	Medium	(DMEM;	Gibco,	Walthman,	MA,	
USA)	 suplementat	amb	un	10%	de	sèrum	 fetal	boví,	un	1%	de	L-glutamina,	un	1%	de	sodi	





5	 minuts	 cadascun;	 fixar	 la	 mostra	 amb	 4%	 de	 paraformaldehid	 durant	 20	 minuts	 a	
temperatura	ambient;	1	rentat	amb	PBS	i	es	permeabilitzen	les	cèl·lules	amb	0,2%	de	Triton	
X-100	durant	10	minuts.	Per	evitar	unions	no	específiques,	s’ha	afegit	Blocking	Buffer	durant	































obtenir	 imatges	 de	 l’emissió	 de	 llum	 fluorescent	 per	 part	 de	 la	 mostra.	 Presenta	 grans	
avantatges	sobre	la	microscòpia	convencional:	més	contrast,	més	nitidesa	i	resolució	de	les	
imatges,	 possibilitat	 d’aconseguir	 seccions	 òptiques	 de	 les	 imatges	 i	 de	 la	 mostra	 per	
realitzar	 estudis	 tridimensionals,	 possibilitat	 de	 dur	 a	 terme	 diferents	 assajos	 de	




PLA)	que	no	generen	material	 tòxic.	A	més,	 la	 impressora	3D	amb	 la	que	s’han	 imprès	pot	
ser	utilitzada	per	 fabricar	 les	seves	pròpies	peces	 i	així,	evitar	comprar-ne	de	noves	en	cas	
que	alguna	es	trenqui.	
Tots	els	 residus	generats	durant	el	cultiu	cel·lular	 (pipetes,	plaques,	guants,	etc.)	han	estat	
llançats	 en	 cubells	 específics	 per	material	 biològic.	 Les	plaques	en	 les	que	 s’ha	 realitzat	 el	

















etanol	 70%	 (ET.),	 penicil·lina/estreptomicina	 (PIS)	 i	 llum	 ultraviolada	 (UVA).	 També	
s’indiquen	els	resultats	dels	controls	positiu	(+)	i	negatiu	(-).	
Tant	 el	 tractament	 amb	 etanol	 com	 el	 tractament	 amb	 llum	 ultraviolada	 indiquen	 que	 el	














































La	 Figura	 18	 indica	 que	 quan	 major	 és	 el	 nombre	 de	 cèl·lules	 sembrades,	 major	 és	
























































Els	 resultats	 del	 cultiu	 de	 fibroblasts	 de	 ratolí	 (3T3)	 (Figura	 19)	 indiquen	 una	 proliferació	
cel·lular	 en	 stents	 d’entre	 un	 10%	 i	 un	 20%	 respecte	 el	 control	 2D,	 així	 com	 respostes	
diferents	en	PCL	 i	PLA.	En	general,	els	stents	de	PCL	mostren	més	proliferació	cel·lular	que	
els	stents	de	PLA,	deixant	de	banda	la	geometria	dels	stents.	





Figura	 18.	 Resultats	 del	 programa	 estadístic	 Quantum	 XL.	 (a)	 Efecte	 de	 la	 geometria	 de	 les	 cel·les	 en	 la	











cel·les	 i	 el	material	 (p<0.05)	 sobre	 la	 proliferació	 cel·lular.	 La	 geometria	 de	 les	 cel·les	 dels	
stents	 no	 tenen	 una	 influència	 estadísticament	 significativa	 sobre	 la	 proliferació	 cel·lular	
(Figura	20a).	
La	 Figura	 21	 indica	 els	 resultats	 del	 cultiu	 dels	 stents	 amb	 cèl·lules	 endotelials	 de	 cordó	
umbilical	 (HUVEC).	 En	 aquest	 cas,	 cada	 barra	 correspon	 al	 percentatge	 de	 proliferació	
cel·lular	 obtingut	 en	 la	 primera	 rèplica	 realitzada	 amb	 les	 HUVEC,	 per	 cada	 geometria	 i	
material.	Es	tracta	de	resultats	preliminars	d’un	futur	estudi.	
	
Figura	19.	Resultats	 finals	del	 cultiu	dels	stents	 amb	cèl·lules	endotelials	 (HUVEC).	Els	valors	estan	calculats	en	
funció	de	l’absorbància	obtinguda	en	el	control	2D.		

























La	 Figura	 22	mostra	 imatges	 del	 cultiu	 de	 fibroblasts	 obtingudes	 amb	 el	Microscopi	 Làser	














	 	 					 	 	 	(a)	
	
			 	 						(b)	 	 	 	 	 	 						(c)	
	
Figura	 22.	 Fotografies	 realitzades	 amb	 el	 Microscopi	 Làser	 Confocal	 dels	 Serveix	 Tècnics	 de	 la	 Universitat	 de	
Girona.	(a)	Fibroblasts	(3T3)	cultivats	en	plaques	adherents	(2D).	(b)	Fibroblasts	(3T3)	cultivats	en	una	cel·la	de	

























01	 38,256	 10	 38,256	 19	 38,256	
02	 48,216	 11	 48,216	 20	 48,216	
03	 53,376	 12	 53,376	 21	 53,376	
04	 57,576	 13	 57,576	 22	 57,576	
05	 62,436	 14	 62,436	 23	 62,436	
06	 71,436	 15	 71,436	 24	 71,436	
07	 71,856	 16	 71,856	 25	 71,856	
08	 76,656	 17	 76,656	 26	 76,656	
09	 91,776	 18	 91,776	 27	 91,776	
	
En	el	control	2D	les	cèl·lules	tenen	una	superfície	de	cultiu	major	per	proliferar	i	expandir-se,	
però	els	 stents	 són	malles	poroses,	 de	manera	que	al	 cultivar-hi	 fibroblasts	 aquests	 tenen	






Cal	 destacar	 que	 els	 resultats	 no	 indiquen	 que	 les	 cèl·lules	 proliferin	menys,	 sinó	 que	 en	
comparació	al	control	2D	els	valors	d’absorbància,	i	per	tant	de	fibroblasts	(3T3)	en	els	stents,	
són	menors.	Aquest	 fet	es	demostra	amb	 l’observació	microscòpica	d’una	cel·la	d’un	stent	




















cel·lular.	 Si	 ens	 fixem	 en	 la	 Figura	 19,	 la	 proliferació	 cel·lular	 augmenta	 de	 3	 en	 3.	 En	 les	
geometries	3,	6,	9,	12,	15,	18,	21,	24	i	27,	els	valors	són	més	alts	que	en	les	dues	geometries	
anteriors.	Això	indica	que	els	stents	formats	per	8	cel·les	tenen	més	cèl·lules	adherides	que	
els	 stents	 formats	 per	 4	 o	 6	 cel·les.	 A	 mesura	 que	 augmenta	 el	 número	 de	 cel·les	 que	




incrementant	així	 la	proliferació	cel·lular.	 La	mida	de	 les	cel·les	es	considera	un	paràmetre	
molt	 important,	 que	 afecta	 les	 propietats	 i	 les	 funcions	 dels	 stents,	 ja	 que	 directament	
relacionat	amb	la	migració	de	les	cèl·lules	i	la	vascularització	(Lee	et	al.,	2006).		
Així	 com	 el	 número	 de	 cel·les	 i	 com	 a	 conseqüència,	 la	 mida	 d’aquestes	 presenten	 una	
relació	significativa	amb	la	proliferació	cel·lular,	la	geometria	de	les	cel·les	dels	stents	no	té	






L’Anàlisi	 de	 Regressió	 també	 indica	 una	 forta	 influència	 de	 la	 taxa	 de	 flux	 sobre	 la	
proliferació	 cel·lular	 (p<0.05)	 (Figura	 20b).	 La	 taxa	 de	 flux	 fa	 referència	 a	 la	 quantitat	 de	
material	(PCL-PLA)	que	expulsa	la	impressora	a	l’hora	de	fabricar	un	stent.	Quan	major	és	la	
taxa	 de	 flux,	 més	 material	 expulsa	 la	 impressora	 i	 com	 a	 conseqüència,	 més	 material	
conforma	 el	 stent.	Stents	 amb	 taxes	 de	 flux	 altes	 presenten	més	 proliferació	 cel·lular	 que	
stents	amb	taxes	de	flux	baixes.	
En	quant	al	material,	també	influeix	fortament	sobre	la	proliferació	cel·lular	(p<0.05)	(Figura	




Els	 resultats	 preliminars	 amb	 cèl·lules	 endotelials	 de	 cordó	 umbilical	 (HUVEC)	 indiquen	























stents.	Preliminary	 results	 about	HUVEC	 shown	 that	 this	 cell	 line	 is	 able	 to	have	more	













So	all	 these	parameters	 should	be	 taken	 into	account	 to	obtain	 the	 ideal	 stent	 for	cell	
proliferation.	Not	only	one	stent	design	 incorporates	all	 the	 features	to	the	 ideal	stent	
itself.	
	
o More	 studies	 with	 bioresorbable	 cardiovascular	 stents	 are	 needed	 to	 improve	 the	































angina	 inestable.	 Diferencias	 segun	 la	 forma	 clinica	 de	 presentacion	 y	 el	 tiempo	 de	
evolucion	 de	 los	 sintomas.	 Estudio	 de	 ultrasonido	 intravascular.	 Instituto	
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